HIDROJEN PEROKSIT STERILIZATOR CIHAZI 12 AYLIK MALZEMESIZ BAKIM ONARIM TEKNIK SARTNAMESI

1. Bakim ve onanim isleri firma personeli tarafindan yapilacaktir. Sozlesmenin devam ettigi middet icinde
hidrojen peroksit cihazlarinin igleyisinden dogacak batdn teknik sorumiuluk firmaya ait olacaktir.

2. Anza Durumlannda; arizanin firmaya yazhbildirimine miteakip Icerisinde itk 43 Saat icerisinde miidahale
ediimis olacaktr.

3. Yedek parca gerektiren durumlarda firma ayrintili rapor diizenleyerek idareye sunacakur, idare pargay!
temin ettikten sonra firma en geg 48(kirk sekiz) saat icinde parcay) lcretsiz takacaktir,

4. Hastane Idaresinin onayi disinda Hidrojen peroksit cihaziar Uzerinde hichir modifikasyon, degisikiik
yapilmayacaktir. Yapilan onarimiarda orijinal pargalar kullanilacaktir,

5. Firma periyodik bakim ve onarnimiar sonucu yapilmis isieri, tespit edarek ve bakim aniza fislerini tanzim
edecektir. Bu fislerde Hastane Biyomedikal Sorumlusu ve sterilizasyon sorumlu hemsiresinin imzas: ve
kasesi bulunacaktir,

6. Cihann yilda 2 kez esit araliklaria genel kontrol ve koruyucu bakimian yapilacaktir,

7. Yiiklenicl firma Johnson & Johnson marka cihaziara teknik servis, bakim ve onanm yapmaya yetkili
oldugunu gdsterirve teknik servis personelinin giinceltarihlliegitimsertifikasina sahip olmaldir.

8. Yiklenici firma cihazin genel bakmmmnda kullanilmasi gereken sarf malzemelerin | PM2 bakim kitl, printer
kagidi, printer kartusu, vaporizerplate) (cretsiz olarak bakim kapsaminda depistirecektir.

Asagida belirtilen test ve uygulamalar yapiimali ve test belgesi sunuimalidir

PM2 balum icerigi;

Vaporizer 'in temizlenmesi
Vaporizerplate in dedisimi ya da temiziigl
Hava tankinda biriken suyun tahliyesi
Kapinin ve gember icinin temizligi
Nem tutucu basing regilatoriinin tahliyesi
Egzoz filtresinin tahliyesi

Hava filtresinin temizlig

Kapi ve cember sicaklik testi
Kompresdr performans testi

Plazma, RF power testi

Kagak testi

Vakum Pompas: Koruyucu Yag
Vakum Pompas: Yag Filtrest

Vakum Pompasi Koruyucu Yag
Koruyucu Yag Buharn Filtresi
Cember Plastikleri

Kapi O-Ringi

Katalatik Filtre

Pompa alis Filtre

HEPA Filtre

Egzoz Filtre

Ust Raf tutuculan

Elektrode tutucularn
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. Bu sartnamede ki maddeler her iki tarafin onayi alinarak degistirilebilecektir,
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